INSTITUT
DR.WAGNER

AN

ARGE CANNA
Kaiserstrale 91/3/5
A - 1070 Wien
Lebring, 12.04.2022
Prufbericht
Untersuchungszahil: 2021-8828
Sachbezeichnung: Speisedl mit CBD-Extrakt - KIFF CBD 15% Sleep
Probenkennung: BN-L2131715RT
Produktkommentar: BB-08/2023
Produktzuordnung: Sonstiges
Probennahme: Auftraggeber
Probeneingang: 24.11.2021
Untersuchung abgeschlossen: 12.04.2022
Probenbeschreibung: 2*10 ml

Untersuchungsumfang:

Losemittelriickstande (externes Priifverfahren)
Bestimmung von Ldsemittelriickstanden in Olen mittels Headspace GC-MS (gemaR Methode CON-PV 01330 (2021-11))
Bei Probenahme und Bereitstellung der Probe durch den Kunden gelten die Ergebnisse fiir die gegensténdliche Probe wie erhalten.

Prufleiter: Dr. Maximilian Schicher

elektronisch signiert

Erratum: Dieser Prufbericht ersetzt Prifbericht 2021-8828 vom 06.12.2021.
Anderungsgrund: Anderung der Sachbezeichnung

Der vorliegende Prufbericht gilt nur fur die Warenprobe der gegenstandlichen Untersuchungszahl und darf ohne schriftliche
Genehmigung nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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Untersuchungsergebnisse

Losemittel

Parameter Ergebnis Einheit K HG P

1,1,1,2-Tetrachlorethan <0.01 mg/kg A

1,1,1-Trichlorethan <0.01 mg/kg A

1,1,2-Trichlorethan <0.01 mg/kg A

1,1-Dichlorethan <0.05 mg/kg A

1,2-Dichlorethan <0.05 mg/kg A

2-Butanon (Methylethylketon) <1 mg/kg A

Benzol <0.01 mg/kg A

Bromdichlormethan <0.05 mg/kg A

Bromoform (Tribrommethan) <0.05 mg/kg A

Chloroform (Trichlormethan) <0.01 mg/kg A

cis-1,2-Dichlorethen <0.05 mg/kg A

Dibromchlormethan <0.05 mg/kg A

Dichlormethan <0.05 mg/kg A

Ethylacetat <1 mg/kg A

Ethylbenzol <0.01 mg/kg A

m-, p-Xylol 0.027 mg/kg A

n-Heptan <1 mg/kg A

n-Hexan <1 mg/kg A

n-Pentan <1 mg/kg A

o-Xylol 0.013 mg/kg A

Styrol <0.05 mg/kg A

Tetrachlorethen <0.01 mg/kg A

Tetrachlormethan <0.01 mg/kg A

Toluol 0.21 mg/kg A

trans-1,2-Dichlorethen <0.05 mg/kg A

Trichlorethen <0.01 mg/kg A

2-Methylpentan <A1 mg/kg A

3-Methylpentan <A1 mg/kg A

Methylcyclopentan <A1 mg/kg A

: nicht

Technisches Hexan (berechnet) berechenbar mg/kg A

Methylacetat <1 mg/kg A

Allféllige verwendete Abkiirzungen
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n.n. nicht nachweisbar

nb. nicht bestimmbar NG  Nachweisgrenze K Kommentar
nu.  nicht untersucht BG  Bestimmungsgrenze A akkreditiert
HG  Hochstgehalt N nicht akkreditiert
P processing factor (Verarbeitungsfaktor) < kleiner als
+ erweiterte Messunsicherheit > groRer als
(A), (F), (R), (), (++) spezifische FulRnoten EU-Pestiziddatenbank

(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/)
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